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Per il test sono stati forniti due campioni di globuli rossi (in soluzione di Alsever). 

I globuli rossi del Paziente 1 non erano rivestiti (DAT negativo).  

I globuli rossi del Paziente 2 erano rivestiti con IgG (i test eseguiti presso UK NEQAS hanno dato una reazione 1+ con tre 
tecnologie).  

Questo report mostra solamente i risultati dei partecipanti non-UK.   
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L'esercizio è stato distribuito a 159 laboratori. I risultati sono stati restituiti da 147/159 (92.5%) laboratori entro la data di chiusura. 

Qualità dei campioni 

Tutti i laboratori hanno riportato una qualità soddisfacente di entrambi i campioni.  

Risultati dei test 

Paziente 1 (DAT negativo) 

Quattro laboratori, avendo registrato una reazione negativa sia con un reagente AHG polispecifico, sia con un reagente anti-IgG o 
con entrambi, hanno riportato il Paziente 1 come 'Positivo' o come 'Positivo - solo IgG', presumibilmente come il risultato di un 
errore di inserimento dati. 

Paziente 2 (DAT 1+ positivo per anti-IgG) 

In totale, cinque partecipanti hanno commesso errori per il Paziente 2, due di questi riportando ‘DAT Negativo’, presumibilmente a 
causa di errori nell’inserimento dei dati in quanto essi hanno registrato reazioni positive verso entrambi i reagenti AHG polispecifico, 
e anti-IgG. 

Altri due partecipanti hanno registrato reazioni errate, uno, riportando ‘DAT negativo’, ha registrato false reazioni negative verso 
entrambi i reagenti polispecifici AHG e anti-IgG e l'altro, riportando ‘Positivo - Solo C3d’, ha registrato una falsa reazione negativa 
rispetto a un reagente anti-IgG e una reazione falsa positiva rispetto a un reagente anti-C3d. 

L'ultimo partecipante ha riportato "Positivo - IgG+C3d", ma non ha registrato le reazioni per i reagenti monospecifici. 

Discussione 

Per ridurre il rischio di errori procedurali, sono necessari controlli nei punti critici del processo pre-trasfusionale, ad es. 
nell’etichettatura del campione, nell’esecuzione e nell’interpretazione dei test manuali e nella trascrizione delle informazioni. 

È possibile che il laboratorio che ha riportato ‘Positivo - IgG+C3d’ per il Paziente 2, ma che non ha registrato le reazioni per i 
reagenti monospecifici, abbia registrato un'interpretazione di ciò che era contenuto nel reagente polispecifico (IgG e C3d) e non 
quali molecole siano state effettivamente identificate come rivestimento delle cellule. In questi casi, sarebbe stato appropriato 
registrare un'interpretazione di ‘Positivo’.  

In totale, cinque laboratori che hanno restituito reazioni positive rispetto agli anti-IgG e reazioni negative rispetto agli anti-C3d e a 
un controllo inerte per il Paziente 2, non hanno poi definito la molecola che riveste le cellule (cioè le IgG). Le linee guida BSH1 per 
la diagnosi e la gestione dell’anemia emolitica autoimmune primaria stabiliscono ‘come minimo, che il DAT dovrebbe includere anti-
IgG monospecifici e anti-C3d’, poiché l'indicazione con quale molecola siano rivestite le cellule può contribuire a formulare una 
diagnosi del tipo di anemia emolitica autoimmune. 

1. The diagnosis and management of primary autoimmune haemolytic anaemia, Hill et al; British Journal of Haematology, 2017, 
176, 395–411 https://b-s-h.org.uk/guidelines/ (accessed on 01/12/2023).  
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Dati complessivi – interpretazione per Paziente 1 

Interpretazione Numero Percentuale 

Positivo IgG + C3d 0 0% 

Positivo IgG soltanto 1 0,68% 

Positivo C3d soltanto 0 0% 

Positivo 3 2,04% 

Negativo 143 97,28% 

Non Interpretabile 0 0% 

In grigio l’interpretazione corretta 

 
 

 
 



 

 

  

 

  

 

  

 
Direct Antiglobulin Test (DAT)  
Blood Transfusion Laboratory Practice 

Distribuzione: 23DAT4N    Data: 20-11-2023 Pag. 3 di 4 

In grigio l’interpretazione corretta 
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Dati complessivi – interpretazione per Paziente 2 

Interpretazione Numero Percentuale 

Positivo IgG + C3d 1 0,68% 

Positivo IgG soltanto 120 81,63% 

Positivo C3d soltanto 1 0,68% 

Positivo 22 14,97% 

Negativo 3 2.04% 

Non interpretabile 0 0% 


